
Before using the device, please read the entire instruction manual.    
Correct application and care is vital to the proper functioning of the device. 

INDICATIONS
The Humeral Fracture Brace (HFB) provides stabilization for fractures to the  

mid-shaft of the humerus.  

CONTRAINDICATIONS
Patients with known allergies to foams, adhesives, or plastic products. 

WARNINGS and PRECAUTIONS
	Brace should be fitted by a qualified healthcare professional. 
	Do not heat brace on the body.
	Check to make sure brace is not too hot prior to application.
	Brace should be appropriately sized to the patient to ensure proper support and  
 function.
	Care should be taken with patients with delicate or compromised skin, especially  
 the elderly, not to apply the brace too tightly, which MAY cause pressure and  
 shear to the fragile tissue. PATIENTS SHOULD BE INSTRUCTED ON APPROPRIATE  
 TENSIONING DURING ONGOING USE. An under sleeve or STOCKINETTE may be 
 used for added protection.
	Do not heat Exos™ products to greater than 212°F (100°C).

OPERATING BOA® LACING SYSTEM
 To Loosen: 
	Lift Boa® Knob. (Figure 1)
	Pull Tab. (Figure 2)
	Pull hook-and-loop fastener Full Release Ribbon – to open fully.

 To Close and Tighten: 
	Push Boa® Knob down. (Figure 3)
	Turn Boa® Knob clockwise. (Figure 3)
	Boa® Knob must be in the down locked position when wearing brace.

MEASURING
It is important to measure and if necessary, trim the HFB before fitting to ensure 
proper fit and stability.

1. Measure axilla (armpit) to the antecubital fossa (crease in elbow). (Figure 4)  
 Select a brace height below that provides maximum coverage without impeding  
 motion at the elbow and armpit. 

BRACE MEASUREMENTS
SML  -  4 1/4” (10.8cm)  Height  x  16” (40.6cm) Length

MED  - 5” (12.7cm) Height   x  18” (45.7cm) Length
LGE  -  6” (15.2cm)  Height  x  19” (48.3cm) Length

2. Measure the circumference of the arm at mid-shaft. (Figure 4)

3. Add 3” (8 cm) to the measurement of the arm circumference and trim the length  
 of the brace as shown. (Figure 5)

4. Apply provided adhesive edge tape to the trimmed edge. (Figure 6)

 Note:  The total circumference of the arm + 3” (8 cm) should not exceed the  
 total original length of the brace.

HEATING AND APPLICATION
	Pull Open Boa® Lace. 
	Proper heating temperature is 200°F (93°C).
	Heat brace in Exos™ oven approximately 4 minutes or until brace is pliable.  
 Brace should not be too hot to handle comfortably.  
	Ensure that skin is completely dry before application.
	Fit brace on patient.
	Align plastic sheet as shown (Figure 7) so the plastic is covered by at least ½”  
  (1 ½ cm) of inner foam layer and not exposed to the arm. If needed, shorten the  
 plastic by cutting.
 Warning: Black plastic sheet gets hot and can cause injury if applied to the skin.
	Mold brace into desired position. (Figure 8)
	Once brace has hardened, the Boa® Knob may be tightened to desired tension.
 

For fitting tips on each Exos™ device:
Visit the Exos™ Provider Center at: 

 http://exosmedical.com/provider/HFB or
Scan the QR image with your smartphone

LIMITED PRODUCT WARRANTY
Exos™ covers defects in workmanship and materials up to 8 
weeks from date this product is dispensed. Damage caused by 
normal wear and tear, abuse, or alterations is not covered.

Lees de handleiding in zijn geheel door alvorens met het hulpmiddel aan de slag te 
gaan. Voor een goede werking is het van essentieel belang dat het hulpmiddel op de 

juiste manier wordt aangebracht en behandeld.

INDICATIES
De Humeral Fracture Brace (HFB) zorgt voor stabilisatie van midschachtfracturen  

van de humerus. 

CONTRA-INDICATIES
Patiënten met bekende allergieën voor kleefstoffen, schuimplastic of andere plastic producten.

WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN
	De brace moet worden aangemeten door een gekwalificeerde professionele zorgverlener. 
	Verwarm de brace niet op het lichaam.
	Controleer of de brace niet te heet is voordat u deze aanbrengt.
		De brace moet de juiste maat hebben zodat deze effectief is en de patiënt afdoende steun 

biedt.
		Bij patiënten met een gevoelige of beschadigde huid, met name ouderen, mag de brace 

niet te strak worden aangebracht, aangezien dit druk KAN veroorzaken en in het kwetsbare 
weefsel kan snijden. PATIENTEN DIENEN INSTRUCTIES TE KRIJGEN OVER DE JUISTE 
SPANNING TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE BRACE. Het is mogelijk een armkous of 
STOCKINETTE te gebruiken voor extra bescherming.

	Exos™-producten mogen tot maximaal 100 °C worden verwarmd.

GEBRUIK VAN HET BOA®-VETERSYSTEEM
Losmaken: 
	Trek de Boa®-knop uit. (afbeelding 1)
	Duw de flap naar voren. (afbeelding 2)
	Trek aan de Full Release Ribbon van de haak-en-lussluiting - om de sluiting geheel te openen.

Sluiten en aantrekken: 
	Druk de Boa®-knop in. (afbeelding 3)
 Draai de Boa®-knop met de klok mee. (afbeelding 3)
	De Boa®-knop moet vergrendeld zijn tijdens het dragen van de brace.

AANMETEN
Het is belangrijk om voor het passen de HFB te meten en zo nodig bij te snijden, voor een 
juiste pasvorm en stabiliteit.

1.  Meet de afstand tussen de axilla (oksel) en de fossa antecubiti (elleboogsplooi).  
(afbeelding 4) Kies een bracehoogte hieronder die de bovenarm maximaal bedekt zonder de 
bewegingsmogelijkheden in de elleboog en schouder te beperken. 

BRACEMATEN
SML - 10,8 cm hoogte x 40,6 cm lengte
MED - 12,7 cm hoogte x 45,7 cm Lengte
LGE - 15,2 cm hoogte  x  48,3 cm Lengte

2.    Meet de omtrek van de arm in het midden van de bovenarm. (afbeelding 4)

3. Tel 8 cm hierbij op en snijd de brace in de lengte bij zoals afgebeeld. (afbeelding 5)

4. Breng de meegeleverde beschermtape aan op de afgesneden rand. (afbeelding 6)

  Opm.: De totale omtrek van de arm + 8 cm mag niet groter zijn dan de totale 
oorspronkelijke lengte van de brace.

VERWARMEN EN AANBRENGEN
	Trek de Open Boa® Veter open. 
	De juiste verwarmingstemperatuur is 93 °C.
		Verwarm de brace in de Exos™-oven gedurende circa 4 minuten of tot de brace buigzaam is. 

De brace mag niet te warm zijn zodat deze goed te hanteren is.  
	Zorg ervoor dat de huid helemaal droog is voordat de brace wordt aangebracht.
	Pas de brace bij de patiënt.
		Breng het plastic vel aan (zie afbeelding 7) zodat het plastic met ten minste 1 ½ cm van de 

binnenste schuimplasticlaag bedekt is en nergens de arm raakt. Knip zonodig het plastic af. 
  Waarschuwing: Zwart plastic wordt warm en kan letsel veroorzaken als het in aanraking 

komt met de huid.
	Modelleer de brace in de gewenste stand. (afbeelding 8)
		Als de brace eenmaal gehard is, kan de Boa®-knop worden aangedraaid tot de gewenste 

spanning is bereikt.

Voor tips over het passen van alle Exos™-producten:
Bezoek het Exos™ Provider Center op: 
 http://exosmedical.com/provider/HFB of
Scan de QR-code met uw smartphone

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE
Materiaal- en constructiefouten vallen onder de garantie van Exos™ tot 
8 weken vanaf de leveringsdatum van het product. Schade als gevolg van 
normale slijtage, verkeerd gebruik of wijzigingen aan het product vallen 
niet onder de garantie.

Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual de instrucciones en su totalidad. La 
aplicación y los cuidados correctos del dispositivo resultan imprescindibles para su 

buen funcionamiento.

INDICACIONES
La ortesis para fracturas del húmero (HFB) permite estabilizar fracturas del eje medio del 

húmero. 

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con alergias conocidas a las espumas, los adhesivos o los productos de plástico.

ADVERTENCIAS y  PRECAUCIONES
	La ortesis debe ser ajustada por un profesional sanitario cualificado. 
	No caliente la ortesis una vez colocada en el cuerpo.
	Cerciórese de que la ortesis no esté demasiado caliente antes de su aplicación.
		La talla de la ortesis debe ser apropiada para el paciente con el fin de garantizar un soporte y 

función adecuados.
		Se ha de prestar especial atención en el caso de pacientes con piel delicada o comprometi-

da, especialmente en los ancianos, para evitar que la ortesis quede demasiado apretada, lo 
que PODRÍA causar presión y desgarros de los tejidos frágiles. SE HA DE INDICAR A LOS 
PACIENTES QUE APLIQUEN UNA TENSIÓN APROPIADA DURANTE EL USO CONTINUO DE 
LA ORTESIS. Se puede utilizar un manguito o FUNDA para una mayor protección.

	No caliente los productos Exos™ a más de 100 °C.

USO DEL SISTEMA DE AMARRE BOA®
 Para aflojar: 
	Levante el botón Boa®. (Figura 1)
	Tire de la lengüeta. (Figura 2)
	Tire de la cinta de liberación completa con velcro para abrirla por completo.

 Para cerrar y ajustar: 
	Presione el botón Boa®. (Figura 3)
 Gire el botón Boa® en el sentido de las agujas de reloj. (Figura 3)
	El botón Boa® debe estar en la posición baja y bloqueada durante el uso de la ortesis.

MEDICIÓN
Es importante medir y, si es necesario, cortar la HFB antes del ajuste para asegurarse de que 
se ajuste debidamente y de forma estable.

1.  Mida entre la axila y la fosa antecubital (el pliegue del codo). (Figura 4) Seleccione una altura 
de ortesis por debajo que ofrezca la máxima cobertura sin impedir movimientos en el codo y 
la axila. 

MEDICIONES DE LA ORTESIS
SML:   4 10,8 cm  Altura (Y)  x  40,6 cm Longitud (X)

MED:   12,7 cm Altura (Y)  x  45,7 cm Longitud (X)
LGE:  15,2 cm  Altura (Y) x  48,3 cm Longitud (X)

2. Mida la circunferencia del brazo en el eje medio. (Figura 4)

3.  Añada 8 cm a la medición de la circunferencia del brazo y corte a lo largo de la ortesis del 
modo ilustrado. (Figura 5)

4. Aplique la cinta con el borde adhesivo provista al borde cortado. (Figura 6)

  Nota: la circunferencia total del brazo + 8 cm no debe sobrepasar la longitud original 
total de la ortesis.

CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN
	Abra el cordón Boa® tirando de él. 
	La temperatura de calentamiento adecuada es de 93 °C.
		Caliente la ortesis en un horno Exos™ aproximadamente 4 minutos o hasta que la ortesis 

sea flexible. La ortesis no debe estar demasiado caliente para que se pueda manipular con 
comodidad.  

	Asegúrese de que la piel esté completamente seca antes de la aplicación.
	Coloque la ortesis en el paciente.
		Alinee la lámina de plástico del modo mostrado (Figura 7) de forma que el plástico quede 

cubierto por al menos 1 ½ cm de capa de espuma interna y no expuesto al brazo. Si es nece-
sario, acorte el plástico cortando.

  Advertencia: la lámina de plástico negro se calienta y puede causar lesiones si se aplica 
sobre la piel.

	Moldee la ortesis hasta conseguir la posición deseada. (Figura 8)
		Una vez que la ortesis se ha endurecido, puede apretar el botón Boa® hasta lograr la tensión 

deseada.

Si desea conocer las sugerencias para el ajuste de cada disposi-
tivo Exos™:
Visite el Centro del proveedor de Exos™ en: 

 http://exosmedical.com/provider/HFB o
Lea la imagen QR con su teléfono inteligente

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
Exos™ cubre los defectos de fabricación y de materiales durante hasta 8 
semanas desde la fecha de entrega de este producto. No están cubiertos 
los daños causados   por el desgaste normal, por un uso inadecuado o por 
las alteraciones del producto.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts bitte die gesamte 
Gebrauchsanweisung vollständig und gründlich durch. Das 

korrekte Anlegen und die richtige Pflege ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Funktion des Produktes.

INDIKATIONEN
Die Humerusfraktur-Orthese (HFB) stabilisiert Frakturen des mittleren 

Humerusschafts. 

KONTRAINDIKATIONEN
Patienten mit bekannter Allergie gegen Schaumstoff, Haftmittel und/oder 

Kunststoffprodukte.

WARNUNGEN und VORSICHTSMASSNAHMEN
		Die Orthese ist von einem qualifizierten Arzt oder von medizinischem Fachpersonal 

anzupassen. 
	Die Orthese nicht am Körper aufwärmen.
	Vor dem Anlegen sicherstellen, dass die Orthese nicht zu warm ist.
		Die Größe der Orthese ist für den Patienten passend auszuwählen, damit die 

optimale Stützung und Funktion gewährleistet sind.
		Bei Patienten mit empfindlicher oder geschädigter Haut, insbesondere bei älteren 

Patienten, ist darauf zu achten, die Orthese nicht zu eng anzulegen. Dies KANN zu 
Druck auf das anfällige Gewebe und zu Geweberissen führen. DIE PATIENTEN SIND 
ÜBER DAS RICHTIGE STRAFFEN BEIM DAUERGEBRAUCH ZU INFORMIEREN. Als 
zusätzlicher Schutz kann ein Unterärmel oder eine STOCKINETTE angelegt werden.

	Exos™-Produkte nicht auf Temperaturen über 100 °C aufwärmen.

ANWENDUNG DES BOA®-SCHNÜRSYSTEMS
 Öffnen: 
	Den Boa®-Knopf anheben. (Abbildung 1)
	Die Lasche ziehen. (Abbildung 2)
	Ziehen Sie am Klettverschluss, um die Orthese vollständig zu öffnen.

 Schließen und Straffen: 
	Den Boa®-Knopf herunterdrücken. (Abbildung 3)
 Den Boa®-Knopf im Uhrzeigersinn drehen. (Abbildung 3)
		Beim Tragen der Orthese muss sich der Boa®-Knopf in der unteren, verriegelten 

Position befinden.

ABMESSEN
Es ist wichtig, die Orthese vor dem Anlegen abzumessen und, falls notwendig, 
zurecht zu kürzen, um korrekten Sitz und Stabilität sicherzustellen.

1.  Es wird von der Axilla (Achselhöhle) bis zur Fossa cubitalis (Ellenbogengrube) 
gemessen. (Abbildung 4) Wählen Sie diejenige der unten angegebenen Größen, 
die die größtmögliche Abdeckung bietet, ohne die Beweglichkeit zwischen 
Achselhöhle und Ellbogen einzuschränken. 

ORTHESENABMESSUNGEN
SML  -  10,8 cm hoch (Y)  x  40,6 cm lang (X)
MED  -  12,7 cm hoch (Y)  x  45,7 cm lang (X)
LGE  - 15,2 cm hoch (Y)  x  48,3 cm lang (X)

2. Messen Sie den Umfang in der Mitte des Oberarms. (Abbildung 4)

3.  Addieren Sie 8 cm zu Ihrer Messung des Armumfangs hinzu und kürzen Sie die 
Länge der Orthese wie abgebildet. (Abbildung 5)

4. Drücken Sie das Hafttape auf die beschnittene Kante. (Abbildung 6)

  Hinweis:  Der Gesamtumfang des Arms + 8 cm darf die ursprüngliche 
Gesamtlänge der Orthese nicht übersteigen.

AUFWÄRMEN UND ANLEGEN
	Boa®-Schnürung öffnen. 
	Die richtige Aufwärmtemperatur beträgt 93 °C.
		Die Orthese im Exos™-Ofen etwa 4 Minuten lang aufwärmen bzw. so lange, bis die 

Orthese biegsam wird. Die Orthese soll nicht zu heiß sein, damit sie noch bequem 
angelegt werden kann.  

	Die Haut muss vor dem Anlegen vollständig trocken sein.
	Die Orthese am Patienten anlegen.
		Passen Sie die Plastikform wie abgebildet (Abbildung 7) an, so dass der Kunststoff 

mindestens von 1,5 cm der inneren Schaumschicht überdeckt wird und nicht auf 
dem Arm aufliegt. Falls notwendig, kann der Kunststoff durch Schneiden gekürzt 
werden.

  Warnung: Die schwarze Plastikform wird heiß und kann Verletzungen 
verursachen, wenn sie mit der Haut in Kontakt kommt.

	Die Orthese in die gewünschte Position formen. (Abbildung 8)
		Nach dem Aushärten der Orthese kann die gewünschte Straffung mit dem Boa®-

Knopf eingestellt werden.

Tipps zum Anpassen der Exos™-Produkte:
Besuchen Sie das Exos™ Provider Center: 

 http://exosmedical.com/provider/HFB oder
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
Exos™ gewährt bis zu 8 Wochen nach Ausgabe dieses Produkts 
eine Gewährleistung für Verarbeitungs- und Materialfehler. 
Schäden durch normalen Verschleiß, fehlerhaften Gebrauch oder 
Veränderungen sind nicht abgedeckt.

Prima dell’uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni. La corretta applicazione 
e manutenzione sono di fondamentale importanza per un funzionamento corretto.

INDICAZIONI
Il tutore per la frattura omerale (HFB) offre stabilizzazione per la frattura diafisaria dell’omero. 

CONTROINDICAZIONI
Pazienti con allergie note a gommapiuma, adesivi e prodotti in plastica.

AVVERTENZE e  PRECAUZIONI
	Il tutore deve essere applicato da un professionista sanitario qualificato. 
	Non scaldare il tutore sul corpo.
	Accertarsi che il tutore non sia troppo caldo prima dell’applicazione.
	Il tutore deve essere adattato al paziente per garantire supporto e funzionamento adeguati.
		Prestare particolare attenzione ai pazienti con pelle delicata o compromessa, in particolare 

gli anziani, senza stringere eccessivamente il tutore per NON causare pressione o 
lacerazioni al tessuto fragile. AL PAZIENTE DEVONO ESSERE FORNITE LE ISTRUZIONI 
SUL TENSIONAMENTO APPROPRIATO DURANTE L’USO CONTINUO. Per una maggiore 
protezione, è possibile utilizzare un sottomanica o STOCKINETTE.

	Non scaldare i prodotti Exos™ a temperature superiori a 100 °C.

UTILIZZO DEL SISTEMA DI  ALLACCIATURA BOA®
 Per aprire: 
	Sollevare la manopola Boa®. (Fig. 1)
	Tirare la linguetta. (Fig. 2)
	Tirare la chiusura a strappo completamente apribile per la massima apertura.

 Per chiudere e stringere: 
	Spingere la manopola Boa® verso il basso. (Fig. 3)
	Ruotare la manopola Boa® in senso orario. (Fig. 3)
		Al momento dell’applicazione del tutore, la manopola Boa® deve trovarsi in posizione 

bloccata verso il basso.

MISURAZIONE
È importante misurare e, se necessario, ritagliare il tutore HFB prima dell’applicazione per 
garantire l’aderenza e la stabilità adeguate.

1.  Misurare la distanza tra (l’ascella) e la fossa antecubitale (piega del gomito). (Fig. 4) 
Selezionare una delle altezze del tutore in basso in modo da fornire la massima copertura 
senza impedire il movimento a livello del gomito e dell’ascella. 

MISURE DEL TUTORE
SML  -  10,8 cm Altezza (Y)  x  40,6 cm Lunghezza (X)
MED  -  12,7 cm Altezza (Y)  x  45,7 cm Lunghezza (X)
LGE  - 15,2 cm Altezza (Y)  x  48,3 cm Lunghezza (X)

2. Misurare la circonferenza del braccio alla diafisi. (Fig. 4)

3.  Aggiungere 8 cm (3”) alla misurazione della circonferenza del braccio e ritagliare la 

lunghezza del tutore come mostrato. (Fig. 5)

4. Applicare il bordo adesivo al bordo ritagliato. (Fig. 6)

  Nota: la circonferenza totale del braccio + 8 cm (3”) non deve essere superiore alla 
lunghezza totale originale del tutore.

RISCALDAMENTO E APPLICAZIONE
	Aprire l’allacciatura Boa® tirandola. 
	La temperatura di riscaldamento appropriata è 93 ° C.
		Scaldare il tutore nel forno Exos™ per circa 4 minuti o finché il tutore è duttile. Il tutore non 

deve essere troppo caldo per una manipolazione confortevole.  
	Accertarsi che la pelle sia completamente asciutta prima dell’applicazione.
	Applicare il tutore al paziente.
		Allineare il foglio di plastica come mostrato (Fig. 7) in modo che la plastica sia coperta da 

almeno 1 ½ cm dello strato di gommapiuma interna e non esposta al braccio. Se necessario, 
ridurre la lunghezza della plastica tagliandola.

  Avvertenza: il foglio di plastica nero si riscalda e può causare lesioni se applicato sulla 
cute.

	Modellare il tutore nella posizione desiderata. (Fig. 8)
		Dopo che il tutore si sarà indurito, la manopola Boa® può essere stretta alla tensione 

desiderata.

Per i suggerimenti relativi all’applicazione di ciascun dispositivo 
Exos™:
Visitare il Centro fornitori Exos™ all’indirizzo: 
 http://exosmedical.com/provider/HFB oppure
Scansire l’immagine QR con il proprio smartphone

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO
Exos™ copre i difetti materiali e di fabbricazione fino a 8 settimane dalla 
data di distribuzione del prodotto. Non sono coperti i danni causati da 
normale usura, abusi o alterazioni.

Veuillez lire tout le manuel d’instructions avant d’utiliser ce dispositif. Une 
application et un entretien adéquats sont essentiels au bon usage du produit.

INDICATIONS
L’attelle pour fracture de l’humérus (HFB) permet de stabiliser les fractures diaphysaires de 

l’humérus. 

CONTRE-INDICATIONS
Patients présentant des allergies connues aux mousses, adhésifs ou produits en plastique.

AVERTISSEMENTS et  PRÉCAUTIONS
	L’attelle devrait être placée par un professionnel des soins de santé qualifié. 
	Ne pas faire chauffer l’attelle sur le corps du patient.
	Assurez-vous que l’attelle n’est pas trop chaude avant de la placer sur le patient.
		La taille de l’attelle devrait être bien adaptée au patient pour assurer un bon maintien et un 

bon fonctionnement.
		Une précaution particulière est requise pour les patients à la peau délicate ou abimée, 

particulièrement les personnes âgées. L’attelle ne devrait pas être trop serrée, car elle 
POURRAIT appliquer trop de pression et provoquer un cisaillement des peaux fragiles. IL 
CONVIENT D’INFORMER LES PATIENTS SUR LA TENSION À APPLIQUER POUR L’ATTELLE 
PENDANT LES PÉRIODES D’UTILISATION CONTINUE. Une fausse manche ou un TRICOT 
peuvent être utilisés pour augmenter la protection.

	Ne pas faire chauffer les produits Exos™ à une température supérieure à 100° C.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE LAÇAGE BOA®
 Pour défaire : 
	Soulever la poignée Boa®. (Figure 1)
	Tirer sur la languette. (Figure 2)
	Tirer sur le ruban de dégagement de la bande Velcro pour l’ouvrir complètement.

 Pour fermer et serrer : 
	Pousser la poignée Boa® vers le bas. (Figure 3)
 Tourner la poignée Boa® dans le sens des aiguilles d’une montre. (Figure 3)
	La poignée Boa® doit être en position verrouillée lorsque l’attelle est portée.

MESURE
Il est important de prendre des mesures et, si nécessaire, de couper l’excédent d’attelle 
avant la pose afin de garantir son ajustement et sa stabilité.

1.  Mesurer la distance entre le creux axillaire (aisselle) et la fosse antécubitale (pli du coude). 
(Figure 4) Sélectionner une longueur d’attelle ci-dessous afin d’assurer une couverture 
maximale sans gêner les mouvements du coude et de l’aisselle. 

MESURES DE L’ATTELLE
SML  - 10,8 cm de hauteur (Y)  x  40,6 cm de longueur (X)
MED  - 12,7 cm de hauteur (Y)  x  45,7 cm de longueur (X)
LGE  - 15,2 cm de hauteur (Y)  x  48,3 cm de longueur (X)

2.  Mesurer la circonférence du bras au niveau médian. (Figure 4)

3.   Ajouter 8 cm à la mesure de la circonférence du bras et découper la longueur d’attelle 
comme indiqué. (Figure 5)

4.  Coller la bande adhésive fournie sur l’extrémité coupée. (Figure 6)

  Remarque : La circonférence totale du bras + 8 cm ne doit pas dépasser la longueur 
initiale totale de l’attelle.

CHAUFFE ET APPLICATION
	Tirer sur le laçage Boa® pour l’ouvrir. 
	La bonne température est de 93° C.
		Chauffer l’attelle dans un four Exos™ pendant environ 4 minutes ou jusqu’à ce que 

l’attelle puisse être pliée. L’attelle ne devrait pas être trop chaude. Il faut pouvoir la manier 
confortablement.  

	S’assurer que la peau est entièrement sèche avant application.
	Placer l’attelle sur le patient.
		Aligner la feuille plastique comme indiqué (Figure 7) de manière à ce que le plastique soit 

recouvert d’au moins 1,5 cm de revêtement intérieur en mousse et ne soit pas en contact avec 
le bras. Si nécessaire, découper la feuille plastique pour la raccourcir.

  Avertissement : La feuille de plastique noir chauffe et peut provoquer des blessures si elle 
est placée sur la peau.

	Mouler l’attelle jusqu’à obtention de la position souhaitée. (Figure 8)
		Une fois l’attelle refroidie et durcie, la poignée Boa® peut être resserrée jusqu’à obtention de 

la tension souhaitée.

Pour obtenir des astuces sur le placement de chaque dispositif 
Exos™ :
Rendez-vous sur le centre réservé aux fournisseurs Exos™ à 
l’adresse : 
 http://exosmedical.com/provider/HFB ou 
Scanner le code QR avec votre téléphone intelligent

GARANTIE PRODUIT LIMITÉE
Exos™ garantit tout défaut de fabrication et de matériel pendant 8 
semaines à dater de la distribution du produit. Tout dommage causé 
par une utilisation et une usure normales ou tout abus ou altération du 
produit n’est pas couvert par la garantie.

Pred použitím zdravotnej pomôcky si pozorne prečítajte celý návod na použitie. 
Pre správnu funkciu zdravotnej pomôcky je dôležité, aby sa pomôcka používala 

správnym spôsobom a aby sa nezanedbávala jej údržba.

INDIKÁCIE
Ortéza na zlomeniny ramennej kosti (The Humeral Fracture Brace — HFB) poskytuje stabilizáciu 

zlomenín strednej časti ramennej kosti. 

KONTRAINDIKÁCIE
Pacienti so známymi alergiami na peny, adhezíva alebo plastové výrobky.

VAROVANIA a  BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
	Ortézu musí nasadiť kvalifikovaný zdravotník. 
	Nezohrievajte ortézu na tele.
	Pred nasadením skontrolujte, či ortéza nie je príliš horúca.
		V záujme zaistenia dostatočnej podpory a správnej funkcie sa veľkosť ortézy musí prispôsobiť 

konkrétnemu pacientovi.
		Veľmi opatrne postupujte u pacientov s citlivou alebo poranenou pokožkou, najmä  

u starších pacientov. Nenasadzujte ortézu príliš tesno, pretože by MOHLA tlačiť na krehké 
tkanivo a porezať ho. PACIENTA TREBA POUČIŤ O PRIMERANOM UŤAHOVANÍ ORTÉZY 
V PRIEBEHU POUŽITIA. Na dodatočnú podporu možno pod ortézu podložiť rukáv alebo 
TRIKOTÍNOVÚ tkaninu.

	Nezohrievajte výrobky Exos™ na teplotu vyššiu ako 100 °C.

POUŽITIE SYSTÉMU ŠNÚROK BOA®
 Uvoľnenie: 
	Zdvihnite gombík Boa®. (Obrázok 1)
	Zatiahnite západku. (Obrázok 2)
	Zatiahnite popruhy so suchým zipsom a uvoľňovacím pruhom – plne rozopnite.

 Zapnutie a upevnenie: 
	Stlačte gombík Boa®. (Obrázok 3)
	Otočte gombík Boa® zľava doprava. (Obrázok 3)
	Keď je ortéza nasadená, gombík Boa® musí byť v dolnej zablokovanej polohe.

MERANIE
Je veľmi dôležité zmerať a v prípade potreby upraviť ortézu pred nasadením, aby sa zaistilo 
správne nasadenie a stabilita.

1.  Zmerajte vzdialenosť od axily (podpazušie) k lakťovej jamke (ryha v lakti). (Obrázok 4) 
Vyberte podľa toho výšku ortézy tak, aby poskytovala maximálne pokrytie bez obmedzenia 
pohybu v lakti a podpazuší. 

ROZMERY ORTÉZY
SML  -  10,8 cm  výška (Y)  x  40,6 cm dĺžka (X)
MED  -  12,7 cm výška (Y)   x  45,7 cm dĺžka (X)
LGE  -  15,2 cm  výška (Y)  x  48,3 cm dĺžka (X)

2. Zmerajte obvod ramena v strednej časti. (Obrázok 4)

3.  Pridajte 8 cm k rozmerom obvodu ramena a upravte dĺžku ortézy podľa vyobrazenia. 
(Obrázok 5)

4. Aplikujte dodanú lepiacu okrajovú pásku na upravené okraje. (Obrázok 6)

  Poznámka:  Celkový obvod ramena plus 8 cm nesmie prekročiť celkovú pôvodnú dĺžku 
ortézy.

ZAHRIATIE A POUŽITIE
	Rozopnite zatiahnutím šnúrky Boa®. 
	Správna teplota zahriatia je 93 °C.
		Ortézu zahrievajte v rúre Exos™ približne 4 minúty alebo dovtedy, kým nebude tvárna. 

Ortéza nesmie byť príliš horúca, aby sa s ňou dalo pohodlne pracovať.  
	Pred nasadením ortézy skontrolujte, či je pokožka úplne suchá.
	Nasaďte ortézu na pacienta.
		Narovnajte plastickú časť ako podľa vyobrazenia (Obrázok 7) tak, že plast je pokrytý aspoň 

1,5cm vnútornou penovou vrstvou a nebol vystavený ramenu. Ak je to potrebné, skráťte plast 
odrezaním.

  Varovanie: Čierna plastová časť sa zohrieva a môže spôsobiť poranenie, ak sa aplikuje na 
kožu.

	Vytvarujte ortézu do požadovanej polohy. (Obrázok 8)
	Keď ortéza stvrdla, môžete utiahnuť gombík Boa® na požadovaný stupeň.

Rady na nastavenie jednotlivých zdravotných pomôcok Exos™:
Navštívte stredisko výrobcu zariadení Exos™ na stránke: 
 http://exosmedical.com/provider/HFB alebo
Naskenujte si snímku QR pomocou zariadenia smartphone

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK
Spoločnosť Exos™ poskytuje záruku na chyby výroby a materiálu 8 
týždňov od dátumu vydania výrobku. Záruka sa netýka poškodení 
spôsobených bežným opotrebovaním, nevhodným použitím alebo 
zmenami zariadenia.
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